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Vérifica9on des thermomètres 

Procédure de contrôle : 

Référence sommaire Année : 2022

4.1 Vérification de la fiabilité des moyens de mesure de la température Auteur : Mme SPANNAGEL

VERIFICATION DES THERMOMETRES  
Version :
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Visuel : 

o Etat général et propreté 
o Etat des sondes et des connecteurs 
o Examen administratif (n° de série, repère de détention, …) 
o Alimentation électrique (état des piles ou de la batterie) 

Fonctionnel : 
o Contrôle à 0°C dans la glace fondante :  

▪ Placer la sonde dans la glace fondante 
▪ Lire la température mesurée et reportée sur la fiche 

o Contrôle à 100°C dans l’eau bouillante : 
▪ Placer la sonde dans l’eau bouillante 
▪ Lire la température mesurée et reportée sur la fiche 
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